
INSTRUMENTTIEN KÄYTTÖ
Sharp Diamond -instrumentti soveltuu erityisesti paljon käsi-instrumentteja käyttäville henkilöille, 
jotka haluavat minimoida instrumentin huoltoon käytetyn ajan. Sharp Diamond -instrumenttia 
voidaan käyttää samalla tavalla kuin normaalia instrumenttia ja se soveltuu kaikenlaiseen 
depurointiin. Hammaskivi lähtee terävällä instrumentilla kontrolloidusti ja tehokkaasti.

Sharp Diamond –instrumentit voidaan puhdistaa ja steriloida kuten muutkin LM:n instrumentit. 
Noudattamalla seuraavia ohjeita Sharp Diamond –instrumenttien käyttöikä pitenee ja käytössäsi 
on aina toiminnallisuudeltaan huippuluokan työvälineet.

INSTRUMENTTIEN HUOLTO
Pidä instrumentit LM-Servo -instrumenttikasetissa tai LM-ServoMax -tarjotinjärjestelmässä 
aina käytön ja huollon aikana. Tällä tavalla
• suojaat instrumentteja huoltokierron aikana katkeamiselta tai vääntymiseltä,
• pidät Sharp Diamond –instrumentit erillään muista intrumenteista ja metalleista
• vältät terien mahdollista kolhiintumista ja pidät instrumentit terävinä. 

Älä teroita Sharp Diamond -instrumenttia. Kärjen kulumiskesto perustuu erikoislujaan metalli-
seokseen ja sitä suojaavaan mikrokalvopinnoitteeseen. Teroittaminen poistaa suojaavan 
pinnoitteen, heikentää kärkeä ja huonontaa näin sen käyttöominaisuuksia.

PUHDISTUS
Käytä instrumenteille suositeltuja esidesinfektioaineita (esim. Dürr ID212) ja noudata valmistajan 
ohjeita oikean sekoitussuhteen ja pitoajan varmistamiseksi. 
Pidä erilaiset metallit erillään toisistaan ja vältä niiden upottamista samaan desinfektioliuokseen. 
Käytä pH-neutraaleja pesuaineita ja desinfioivan pesukoneen valmistajan suosittelemaa 
korroosionsuoja-ainetta.
Poista instrumentit desinfioivasta pesukoneesta heti pesuohjelman päätyttyä. Pidempi pitoaika 
vesihöyryssä saattaa lyhentää tuotteen käyttöikää. 
Kuivaa instrumentit huolellisesti ja poista mahdolliset vesipisaroiden tai kosteuden jättämät 
kuivumisjäljet pyyhkimällä instrumentit pehmeällä liinalla.

STERILOINTI
Varmista, että instrumentit ovat kuivia ennen autoklaavausta.
Käytä autoklaavissa 134°C:een (2 bar)  
sterilointiohjelmaa ja noudata  
autoklaavivalmistajan antamia ohjeita.

VARASTOINTI
Kuivaa instrumentit huolellisesti aina ennen varastointia.
Varastoi instrumentit käyttämällä LM-Servo -instrumentti-
kasettia tai LM-ServoMAX –tarjotinjärjestelmää.
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